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Ventajas de la conexión directa al 
dispositivo a través de Made for 
iPhone (MFi)

• Transmita música y audio de aplicaciones 

directamente al procesador de sonido

• Transmita llamadas telefónicas y de FaceTime 

directamente al procesador de sonido

• Controle y afine los ajustes en el procesador de 

sonido

• Utilice un dispositivo Apple como micrófono 

remoto

• Utilice la aplicación Baha® Smart de Cochlear
TM

Compatibilidad

El procesador de sonido Baha 6 Max es 

compatible con la funcionalidad Made for iPhone.

Para obtener información actualizada 

sobre la compatibilidad, consulte 

www.cochlear.com/compatibility

Emparejamiento y conexión del 
procesador de sonido

1. Active la función Bluetooth en el dispositivo 

Apple. (fig. 1)

2. Vaya a Ajuste > Accesibilidad. (fig. 2)

fig. 1 fig. 2
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Emparejamiento y conexión del 
procesador de sonido

3. Abra y cierre la tapa de la pila para volver a 

encender el procesador de sonido. (fig. 3)

4. Seleccione Dispositivos auditivos en el menú 

Accesibilidad. (fig. 4)

5. El procesador de sonido aparecerá en la lista de 

DISPOSITIVOS AUDITIVOS MFi. (fig. 5)

6. Pulse el nombre del usuario/modelo de 

procesador de sonido. Aparecerá una solicitud 

de emparejamiento. Pulse "Emparejar" para 

iniciar el proceso de emparejamiento. (fig. 6)

Nota: Al emparejar dos procesadores 

de sonido, habrá dos solicitudes de 

emparejamiento.

7. El dispositivo Apple se emparejará y se 

conectará al procesador de sonido. (fig. 7) 

Nota: No inicie ninguna transmisión al 

procesador de sonido hasta que no se confirme 

el emparejamiento definitivo. Oirá una serie de 

seis tonos en el procesador de sonido, seguidos 

de una señal vibratoria aproximadamente 

20 segundos después. También puede esperar 

120 segundos para asegurarse de que el 

emparejamiento haya concluido.

Desemparejamiento del procesador 
de sonido

Para eliminar un procesador de sonido 

previamente emparejado de su dispositivo 

de Apple, vaya a Ajuste -> Accesibilidad -> 

Dispositivos auditivos y haga clic en el nombre 

del procesador de sonido. Después, desplácese 

hacia abajo y pulse Olvidar este dispositivo.

fig. 4

fig. 3

fig. 6

fig. 5

fig. 7
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Control del procesador de sonido desde 
un dispositivo Apple

Si ha conectado el procesador de sonido, algunas 

funciones pueden controlarse directamente desde el 

dispositivo Apple, entre ellas: cambiar de programa, 

ajustar el volumen y activar la función Live Listen
™
.

La función Live Listen permite que el micrófono de 

su dispositivo Apple recoja el sonido y lo transmita 

directamente al procesador de sonido (que funciona 

como un micrófono remoto).

Control a través del enlace directo de 
Accesibilidad

Según el dispositivo Apple, existen varias maneras 

de acceder al enlace directo de Accesibilidad (fig. 8), 

entre ellas: pulsar tres veces el botón de inicio o el 

botón lateral, o tocar la parte trasera del dispositivo. 

Para configurar el enlace directo de Accesibilidad en 

su dispositivo Apple, vaya a Ajuste > Accesibilidad > 

Tocar > Tocar atrás

Control a través de Ajuste

Acceda al procesador de sonido a través de Ajuste >  

Accesibilidad > Dispositivos auditivos. Pulse el nombre 

del procesador de sonido para acceder a más funciones 

(fig. 9).

fig. 8

fig. 9
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Streaming de llamadas telefónicas o 
de FaceTime 

Es posible transmitir llamadas telefónicas o de 

FaceTime directamente al procesador de sonido 

conectado.

Cuando el procesador de sonido está conectado, 

debería ser el destino por defecto del streaming 

de audio.

Cuando haga una llamada telefónica, aparecerá 

automáticamente un menú que le permitirá 

seleccionar a dónde se transmitirá el audio. (fig. 10)

Cuando reciba una llamada telefónica (o durante 

la misma), podrá pulsar el icono de audio en la 

pantalla y seleccionar a dónde se transmitirá el 

audio. (fig. 11)

Cambio de los ajustes por defecto del 
streaming de audio

Para cambiar los ajustes por defecto del 

streaming, vaya a Ajuste > Accesibilidad > 

Dispositivos auditivos.

Para evitar que los tonos de llamada se transmitan 

al procesador de sonido, desactive la función 

"Reproducir tonos de llamada". (fig. 12)

Para evitar que se transmita el audio de la llamada 

al procesador de sonido, toque Direccionamiento 

de audio y, a continuación, toque Audio de 

llamadas (fig. 13) y seleccione Nunca audífonos. 

Para desactivar la música u otro streaming de 

audio (como la función Live Listen), presione Audio 

de multimedia y seleccione Nunca audífonos.

fig. 10 fig. 11

fig. 12 fig. 13
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Emparejamiento con más de un dispositivo Apple

Puede emparejar hasta cinco dispositivos Apple distintos al procesador de sonido, 

pero solo puede conectarse a un procesador de sonido (o a un par bilateral) a la vez.

Asistencia

Para obtener más información y asistencia sobre el procesador de sonido 6 Max y 

la funcionalidad Made for iPhone, póngase en contacto con el profesional que cuida 

su audición, consulte el manual del usuario del procesador de sonido o visite el sitio 

web de Cochlear: www.cochlear.com.

Para recibir asistencia adicional, visite www.cochlear.com/customer-service para 

obtener los datos de contacto de su equipo local de atención al cliente de Cochlear.
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Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 792 44 00, Fax: +46 31 792 46 95

Regional Offices

Cochlear Ltd, (ABN 96 002 618 073), 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia

Tel: +61 2 9428 6555, Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas, 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010, Fax: +1 303 792 9025

Cochlear AG, EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland

Tel: +41 61 205 8204, Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Latinoamerica, S. A., International Business Park Building 3835, Office 403 Panama Pacifico, Panama

Tel: +507 830 6220, Fax: +507 830 6218

www.cochlear.com

Pida consejo a su profesional de la salud acerca de los tratamientos para la hipoacusia. Los resultados pueden variar, y el profesional de la 

salud le indicará qué factores pueden afectar a sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles 

en todos los países. Si desea obtener información sobre los productos, póngase en contacto con el representante local de Cochlear. En 

Australia, los sistemas de implante de conducción ósea Baha están destinados al tratamiento de la hipoacusia de moderada a profunda.

Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, SmartSound, el logotipo elíptico y las marcas que llevan un símbolo ® o ™ 

son marcas comerciales o registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB o Cochlear Limited (a menos que se indique algo distinto).

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod y FaceTime son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. 

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. 

y el uso de estas marcas por parte de Cochlear Limited se efectúa bajo licencia. 

© Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2021. Todos los derechos reservados. 2021-01 .

D1810867-V2. Spanish translation of D1763078-V1.


