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La aplicacién Nucleus Smart esta disefiada para permitirle
hacer ajustes a su procesador de sonido (como cambiar el
volumen o los programas, y seleccionar fuentes de audio) y
para monitorizar los niveles de la pila y recibir alarmas
sobre la desconexion de la bobina y problemas con el
procesador de sonido.
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3 Iniciar sesién con su cuenta de Cochlear -

4 Enlazar sus procesadores de sonido con -
la aplicacion

Consulte la Gufa de enlace del
procesador de sonido Nucleus 7 para
Android

5 Ya esta listo para utilizar la aplicacion 4

* La aplicacion Nucleus Smart requiere Android 5.0 o
superior. Recomendamos los smartphones Android
indicados en www.nucleussmartapp.com/android.
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Para obtener mas informacion, consulte la Guia de enlace

del procesador de sonido Nucleus 7.

Visite nuestro sitio web para descubrir consejos, tutoriales

en video y mucho mas: www.cochlear.com/
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Enlazar sus procesadores

Es necesario que enlace sus procesadores de sonido con la
aplicacion antes de utilizar las funciones de comunicacion
y de control de la aplicacion.
ADVERTENCIA
Tenga en cuenta la seguridad al conectar su procesador de
sonido a dispositivos como smartphones. Conéctelo Unicamente
a dispositivos protegidos, por ejemplo, mediante contrasefia o
cédigo PIN. No lo conecte a dispositivos cuyo sistema operativo
haya sido alterado.

Consulte la Guia de enlace del procesador de sonido
Nucleus 7 para Android si desea obtener instrucciones paso
a paso.

Desenlazar sus procesadores

Si cambia de procesador de sonido, por ejemplo, si recibe
un nuevo procesador de sonido por parte del centro de
reparacion, debera:

+ En primer lugar, Desenlazar el antiguo procesador de
sonido.

+ A continuacion, Enlazar el nuevo procesador de sonido.

Consulte la Gufa de enlace del procesador de sonido
Nucleus 7 para Android si desea obtener instrucciones paso
a paso.
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1.

Toque el icono de la

aplicaciéon Nucleus
Smart para abrirla.

Mucieus Spart

Inicie sesion en la aplicacion. La primera vez que abra
la aplicacioén, tendra que iniciar sesion usando su
cuenta de Cochlear.

Enlace sus procesadores de sonido con la
aplicacion.

Consulte la Guia de enlace del procesador de sonido
Nucleus 7 para Android si desea obtener instrucciones
paso a paso.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para
terminar de configurar la aplicacién.
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Pantalla de inicio

5 Valurmen 3 6
5 e @ ¢
Progiemi =
M a
4 (- oam Y g
(@ Progunia (3 Programa:
Fissrtas e audio H “
i :

Nivel de la pila del procesador de sonido
Estado del procesador de sonido

Panel de control (cerrado)

Panel de control (abierto)

Nombre del ajuste

Valor actual del ajuste

Controles de ajuste

o N o U1 AN W N/

Botdn Atras

GUIA DE USUARIO DE LA APLICACION NUCLEUS® SMART

N



Si solo tiene un procesador de sonido enlazado, verd una
barra verde y un panel de control.

Feamis do audlo

1 Valor predeterminado (establecido por un especialista
clinico). Esto puede cambiar en funcion del programa
y de los procesadores de sonido que se utilicen.
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Si tiene dos procesadores de sonido enlazados, puede
controlarlos simultaneamente (mediante un botén de
control) o por separado (mediante dos botones, como se
muestra en la siguiente imagen):

« Los controles del lado izquierdo se muestran en azul.
+ Los controles del lado derecho se muestran en rojo.

Puede cambiar esto a través del Mend de ajustes (consulte
la pagina 18).
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1 Valor predeterminado (establecido por un especialista
clinico). Esto puede cambiar en funcion del programa
y de los procesadores de sonido que se utilicen.
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1. Toque Volumen para abrir el panel de control.
2. Toque +/ - para ajustar el volumen.

Feames do audlo
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Cambiar de programa

1. Toque Programa para abrir el panel de control.
2. Toque el icono del programa que desea utilizar.

. 6

Fragrame

Feames do msdlo i
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Transmitir audio

1. Toque Fuentes de audio para abrir el panel de control.
2. Toque el icono de la fuente de audio que desea utilizar.

Vilarnws 6

Pragrams

Fumriem e msdin ‘

O CONSEJO
®  Toque Desconectado para detener la transmision de audio y
volver al programa anterior.
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Puede modificar el volumen de la transmision de audio y
del sonido de los micréfonos de su procesador por
separado.

> NOTA
Los ajustes de la fuente de audio vuelven al ajuste
predeterminado cuando apaga su procesador de sonido.

1. Inicie la transmisién desde una fuente de audio.

2. Toque mas para abrirel 3. Toque +/ - para cambiar
panel de control Ajustes los ajustes.
de la fuente de audio.

L Ajustes de |n fuente de sudin
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4. Toque el boton Atrés para cerrar el panel de control
Ajustes de la fuente de audio.
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Ajustar la sensibilidad

» NOTA
% + La sensibilidad solo esta disponible si su especialista clinico la
ha habilitado.
+ La sensibilidad vuelve al ajuste predeterminado cuando apaga
su procesador de sonido.

1. Toque Volumen para abrir el panel de control.

2. Toque mas para abrirel 3. Toque + / - para cambiar

panel de control la sensibilidad.
mySmartSound.
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4. Toque el boton Atras para cerrar el panel de control
mySmartSound.
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Ajustar graves y agudos

% NOTA
El ajuste de graves y agudos solo esta disponible si su

especialista clinico lo ha habilitado.
ADVERTENCIA
Regule este ajuste Unicamente cuando pueda oir sonidos o
habla. Aumentar los graves o los agudos puede provocar
sonidos muy fuertes o grandes molestias. Si esto sucede, retire
el procesador o la bobina inmediatamente y disminuya los
graves o los agudos antes de volver a colocarlos.

1. Toque Volumen para abrir el panel de control.

2. Toque mas para abrirel 3. Toque +/ - para ajustar

panel de control los graves o los agudos.
mySmartSound.
L ST SN
Grasm 0
%
- 6 a
o -
i L_-
= >
g o - L
i+ :u-.':!ll-x.-nrn i_d':_'l

4. Toque el boton Atras para cerrar el panel de control
mySmartSound.
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~ NOTA

a El limite de volumen general solo estd disponible si su
especialista clinico lo ha habilitado.
ADVERTENCIA
Regule este ajuste Unicamente cuando pueda oir sonidos o
habla. Aumentar el limite de volumen general puede provocar
sonidos muy fuertes o grandes molestias. Si esto sucede, retire
el procesador o la bobina inmediatamente y disminuya el
limite de volumen general antes de volver a colocarlos.

1. Toque Volumen para abrir el panel de control.

2. Toque mas para abrir 3. Toque +/ - para ajustar
el panel de control el volumen general.
mySmartSound.

** :'I.—'rll:«cl vodarm 1 2 D

4. Toque el boton Atras para cerrar el panel de control
mySmartSound.
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ForwardFocus es una funcién adicional que reduce el ruido
detras de usted. Esta le permitira concentrarse en las
conversaciones que mantenga cara a cara en situaciones
ruidosas como un bar.

ForwardFocus solo esta disponible si su especialista clinico
la ha habilitado. Cuando esté habilitada, controlara la
funcion y podra encenderla y apagarla segun la necesite.

Cuando utilice ForwardFocus, intente asegurarse de que
los ruidos que le distraen estan detras de usted.

No olvide apagarla cuando cambie a un entorno auditivo
diferente, por ejemplo, cuando pase de un bar ruidoso a
una habitacién silenciosa.

Si tiene a cargo un nifio, debe hablar con su especialista
clinico sobre la idoneidad de esta funcién. Es importante
que el nifio pueda dar decir cudndo ForwardFocus deja de
ser necesario, porque tendra que usar los programas
normales.
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1.
2.

%
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Toque Programa para abrir el panel de control.

Encienda ForwardFocus.

NOTA

Si apaga el procesador de sonido ForwardFocus tendra que

A 6

Frograms

ff:l FonemniFocus ]

Feames do audlo i

M T

volver a encenderlo cuando lo necesite.
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Comprobar el estado

Toque los iconos para abrir la pantalla Estado.

1 Nivel de la pila del procesador de sonido.

2 Nivel de sonido transmitido al procesador de sonido.
En el icono se muestra la fuente (micréfonos,
telebobina, accesorio inalambrico). La barra en color
indica el nivel.

3 Indicador de estado del procesador de sonido:
- Una marca de verificacion verde indica que no hay
fallos
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Si existe algun fallo con su procesador de sonido, se
mostrard una pantalla como la siguiente:

1 La parte del procesador de sonido se mostrara en
color amarillo.

2 Descripcion del fallo y sugerencia para solucionarlo.
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Menu de ajustes

Toque el icono menu en la parte superior izquierda de la
pantalla para abrir el menu Ajustes.

Toque Restaurar ajustes clinicos para restablecer los
ajustes del procesador a los configurados por su
especialista clinico.

Toque Probar en modo Demo para aprender a utilizar la
aplicacién sin modificar sus procesadores*.

*Esta funcion puede no estar disponible en su versién de la aplicacion.
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Toque Ajustes para abrir la pantalla Ajustes.

AJUStES
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Toque Ajustes del procesador para:

+ Bloguear el botén del procesador

+ Encender/apagar pitidos

« Configurar las luces del procesador.

Toque Notificaciones para activar y desactivar las
notificaciones.

Toque Control bilateral para seleccionar si controla dos
procesadores de sonido de forma simultanea o por
separado*.

*Esta funcion puede no estar disponible en su version de la aplicacion.
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Problema Resolucion
No puede conectarse 1. Reinicie el procesador
a la aplicacion de sonido.

Reinicie la aplicacion.

Reinicie el dispositivo
en el que se ejecuta la
aplicacion.

No recibe notificaciones 1. Compruebe que ha
activado las
Notificaciones en la
pantalla Ajustes.
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Este software cumple los requisitos esenciales que figuran
en el anexo 1de la directiva 90/385/CEE del Consejo sobre
productos sanitarios implantables activos conforme al
procedimiento de evaluacion del anexo 2.

c €O123

La homologacién para poner la marca CE se concedio para
el afio 2018.
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Hear now. And, abways
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